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Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerk-
sam durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Beach-
ten Sie alle Hinweise, insbesondere die Sicherheits-
hinweise, und handeln Sie danach.

WICHTIG!

DE

Before you use the product, please read these opera-
ting instructions carefully. Pay attention to all instruc-
tions, especially those regarding safety, and follow them 
at all times.

IMPORTANT!

EN

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant d’uti-
liser le produit. Veuillez respecter toutes les consignes, 
notamment les consignes de sécurité, et agir en consé-
quence.

IMPORTANT !

FR

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat 
u het product gebruikt. Neem alle instructies in acht, 
vooral de veiligheidsinstructies en volg deze op.

BELANGRIJK!

NL

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per 
l’uso prima di utilizzare il prodotto. Attenersi a tutte le in-
dicazioni, in particolar modo a quelle relative alla sicu-
rezza e procedere di conseguenza.

IMPORTANTE!

IT

Por favor lea este manual de instrucciones atentamente 
antes de utilizar el producto. Tenga en cuenta todas las 
indicaciones, especialmente las relativas a la seguri-
dad, y sígalas.

¡IMPORTANTE!

ES

Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk produktet. 
Følg alle henvisningene, spesielt ang. sikkerhet.

VIKTIG!

NO

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan 
produkten används. Beakta och följ alla anvisningar, 
i synnerhet säkerhetsanvisningarna.

OBSERVERA!

SV

Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt 
igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til 
alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne, og 
overhold dem.

VIGTIGT!

DA

P e t te si prosím pozorn  tento návod k použití, než 
za nete tento výrobek používat. Dbejte všech 
upozorn ní, p edevším bezpe nostních pokyn , a 
také podle nich jednejte.

D LEŽITÉ!

CS
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1.1 Úvod

V tomto návodu k použití naleznete informace 
a pokyny, jak správn  a bezpe n  používat zvedák 
do vany.

Text tohoto návodu k použití obsahuje odkazy na ísla 
obrázk  a sou ástí na obrázcích. Tyto údaje jsou 
uvedeny v závorkách. 
P íklad: (3, obr. 1) znamená obr. 1, pozice 3.

Všechny podklady pe liv  uschovejte.

1.2 Použití

Tento zvedák do vany je ur en výhradn  ke koupání 
osob ve van .

Žádné další použití není povoleno. 

Zvedák do vany nesmíte používat jako pom cku pro 
vstupování nebo vystupování, nastupování nebo 
sestupování, jako podložku nebo k podobným ú el m.

1.3 Záruka

Spole nost AQUATEC poskytuje na tento výrobek 
záruku 3 roky.

Záruka se nevztahuje na potahy, p ísavky 
a akumulátor, který je integrovaný v ru ním ovlada i.

Termín dodání na dodacím listu AQUATEC platí jako 
za átek záru ní lh ty.

1.4 Opakované použití/úprava

Výrobek je ur en pro opakované použití. Po et 
maximálních op tovných použití závisí na stavu 
p íslušného p ístroje.

P i úprav  dbejte na hygienické p edpisy a p edpisy 
o úpravách spole nosti AQUATEC. Ty budou 
spole ností AQUATEC dány k dispozici na požádání.

P i obvyklém použití (jednou týdn ) a pravidelné pé i 
lze po ítat s životnosti 5 let. Kontrolujte proto 
pravideln  celkový stav za ízení.

1.5 Likvidace

  Obsah

Likvidace a recyklace starých za ízení 
a obal  se provádí v souladu s platnými 
zákonnými ustanoveními.

1 Základní pokyny
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Upozorn ní na povinnost podle zákona 

o bateriích:

P edložený výrobek obsahuje dobíjecí olov ný 

akumulátor.

Jestliže jsou baterie „prázdné“ nebo jestliže se 

akumulátory již nedají dobít, nesm jí se odkládat do 

b žného domovního odpadu. Staré baterie obsahují 

potenciáln  škodlivé látky, které mohou poškodit lidské 

zdraví a životní prost edí. Likvidace a recyklace 

baterií/akumulátor  musí probíhat v souladu s národn  

platným zákonným ustanovením. Jejich vrácení je 

bezplatné a p edepsané zákonem. Do p istavených 

kontejner  vhazujete jen vybité baterie a u lithiových 

akumulátor  zalepte póly páskou.

1.6 Zna ka CE

Výrobek odpovídá ustanovením sm rnice 

o zdravotnických prost edcích 93/42/EHS.

Výrobek odpovídá požadavk m norem DIN EN 10535 

(zvedák) a DIN EN 60601-1-2 (elektromagnetická 

kompatibilita).

U produktu ORCA XL se udává zvedací funkce pro 

až dvojnásobné jmenovité zatížení.

2.1 Výstražné zna ky a symboly

V tomto návodu k použití najdete následující výstražné 

zna ky a symboly:

2.2 Obecná upozorn ní

2.3 Upozorn ní k akumulátoru a nabíje ce

Baterie/akumulátor obsahuje rtu

Baterie/akumulátor obsahuje kadmium

Baterie/akumulátor obsahuje olovo

*
POZOR!

Tato zna ka ozna uje možné 

nebezpe í.

Pokud nedbáte tohoto upozorn ní, 

m že dojít k poškození v ci i lidského 

zdraví.

D ležité!

Tato zna ka ozna uje další poznámky, 

informace nebo tipy.

2 Bezpe nostní upozorn ní

* Na tomto míst  naleznete zobrazení, které 

znázor uje druh nebezpe í.

Tento zvedák do vany používejte pouze 

uvnit  vany ke koupání osob.

Tento zvedák do vany používejte jen 

ve vanách, které odpovídají údaj m 

v odstavci 5.2.

Pokud Váš zdravotní stav neumož uje 

samostatné koupání, koupejte se jen pod 

dohledem.

P íklad: Na tla ítko pro nouzové vypnutí na 

ru ním ovlada i nedosáhnete vždy b hem 

ovládání.

Dbejte údaj  na typovém štítku. Nep et žujte 

zvedák do vany. Pokud zvedák do vany 

p etížíte, m že to vést k poškození p ístroje 

nebo zvedání.

Pokud používáte koupelové oleje nebo soli, 

dbejte na doporu ené dávkování. P ísady 

mohou poškodit hladký pohyb zdvihací 

podp ry.

Transportujte nebo skladujte tento výrobek 

na suchém míst  p i teplot  mezi 0 °C a 

40 °C a p i vlhkosti vzduchu 30 až 75 %.

Výrobek neskladujte v bezprost ední 

blízkosti zdroje tepla.

Výrobek nevystavujte p ímému slune nímu 

sv tlu.

P i poruchách funkce se ihned obra te na 

specializovaného prodejce.

Neprovád jte žádné vlastní úpravy nebo 

p estavby.

P i nabíjení akumulátoru zasu te kolíkový 

konektor nabíje ky až na doraz do kolíkové 

zásuvky u spirálového kabelu ru ního 

ovlada e.

Nikdy nevhazujte ru ní ovlada  do ohn  

a neskladujte ho v blízkosti ohn .

Neotvírejte ru ní ovlada . P i otev ení zaniká 

záruka!
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3.1 Rozsah dodávky

V rozsahu dodávky AQUATEC ORCA / ORCA F / 

ORCA XL jsou obsaženy následující díly (obr. 1 až 
obr. 3):

Sedák (obr. 1) se skládá z:

1 Postranní desky
2 Sedací desky
3 Záv su pro op rku zad
4 Zvedací podp ry
5 Upínacího prvku v etenovité nohy
6 Zadní p ísavky (dvousty né se závitem)
7 Základové desky
8 Vedení pro kluznici
9 Kluznice
10 P ední p ísavky (jednovazné s hlavicí)

Op rka zad (obr. 2) se skládá z:

1 Kolíkového konektoru
2 Pohonné jednotky
3 V etenovité nohy
4 Zajiš ovacích ep
5 Desky op rky zad

Ru ní ovlada  a nabíje ka (obr. 3)

1 Ru ní ovlada  a spirálový kabel
3 Nabíje ka

Akumulátor je integrovaný v ru ním ovlada i.

Návod k použití (bez vyobrazení)

3.2 Technické údaje

Zvedák do vany
Celková délka v nejnižší poloze: 920 mm
Celková délka v nejvyšší poloze: 650 mm
Celková výška v nejvyšší poloze: 1075 mm
Délka sedáku: 590 mm
Ší ka sedáku p i odklopených 
postranních deskách: 715 mm
Ší ka sedáku p i p iklopených 
postranních deskách: 420 mm
Výška sedáku v nejhlubší poloze: 60 mm
Výška sedáku v nejvyšší poloze: 420 mm
Ší ka op rky zad: 360 mm
Minimální úhel op rky zad: 8°
Ší ka základové desky: 295 mm
Maximální zatížení (ORCA / ORCA F): 140 kg
Maximální zatížení (ORCA XL): 170 kg
Celková hmotnost bez ru ního ovlada e: 12,1 kg
Hmotnost sedáku: 7,5 kg
Hmotnost op rky zad: 4,6 kg
Hmotnost ru ního ovlada e: 0,43 kg
Hmotnost nabíje ky: 0,1 kg
Ovládací síla pro tla ítka ru ního ovlada e: < 5 N
Provozní nap tí: 14 V
Jmenovitý proud: 4 A
Typ akumulátoru: LiIon
Nabíje ka – vstup: 230-240 V AC, 50 Hz
Nabíje ka – výstup: 24 V DC, 135 mA, 3 VA
Doba nabíjení od indikace 
minimálního nap tí: cca 4 h
Zp sob jišt ní pohonné jednotky: IP 66W
Zp sob jišt ní ru ního ovlada e: IP 67
Hladina akustického výkonu: 52 dB(A)

Z typového štítku (p íklad: obr. 11) m žete získat 
d ležité informace:

1 Ozna ení shody
2 Zapínací doba
3 Pokyny (odstran ní)
4 Druh krytí
5 Po adové íslo p ístroje
6 Den výroby
7 Poslední íslice roku výroby
8 Použitelný díl typu B
9 Upozorn ní (respektujte p iložené dokumenty)
10 asové období výroby
11 Jmenovité nap tí/jmenovitá spot eba
12 Zatížitelnost
13 Ozna ení p ístroje

Typový štítek je p ipevn n na zadní stran  op rky zad.

K nabíjení akumulátoru v ru ním ovlada i 
používejte výhradn  dodanou nabíje ku 
(AQUATEC ORCA / ORCA F / ORCA XL).

Akumulátor v ru ním ovlada i nabíjejte co 
možná nejd íve po použití.

Pro zachování životnosti akumulátor , 
jestliže je delší dobu nepoužíváte, dbejte 
na upozorn ní v odstavci 7.2.

K proudu napojujte nabíje ku jen tehdy, když 
je ru ní ovlada  p ipojen k nabíje ce.

Baterie a akumulátory nevyhazujte do 
b žného domovního odpadu.

3 Popis
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Odejm te ru ní ovlada  a pro p epravu rozložte 
zvedák do vany na dva díly (sedák a op rku zad).

Popis postupu rozebrání najdete v odstavci 5.3.

5.1 Nabíjení akumulátoru

1. Kolíkový konektor (6, obr. 3) nabíje ky (3, obr. 3) 
zastr it až na doraz do kolíkové zásuvky (5, 
obr. 3) na spirálovém kabelu (4, obr. 3) ru ního 
ovlada e (1, obr. 3).

2. Sí ovou zástr ku (2, obr. 3) nabíje ky zasunout do 
zásuvky.

ervená kontrolka (5, obr. 10) na ru ním ovlada i 
zhasne, když je akumulátor zcela nabitý. „P ílišné 

nabití“ akumulátoru není možné.

3. Vytáhnout zástr ku nabíje ky ze zásuvky.

4. Vytáhnout kolíkový konektor nabíje ky z kolíkové 

zásuvky na ru ním ovlada i.

5.2 Sestavení ve van

D ležité!

Op rka zad není ve sklopeném stavu 

p ipevn na k sedáku.

P ísavky z stávají p i p eprav  

p imontované.

Ru ní ovlada  musí být b hem transportu 

od op rky zad odejmut.

D ležité!

P ed uvedením do provozu zkontrolujte, 

jestli b hem transportu nedošlo 
k poškození díl .

P i montáži dávejte pozor, abyste díly 
sestavili do vzájemn  správné polohy.

POZOR!

Nebezpe í úrazu elektrickým proudem

Akumulátor uchovávejte jen na suchém 
míst  (ne v koupeln ).

D ležité!

P ed každým použitím akumulátor nabijte.

Údaj o nap tí na nabíje ce musí souhlasit 
s nap tím vaší sít .

4 P eprava

5 Uvedení do provozu

POZOR!

Sklouznutí sedáku kv li špatn  držícím 
p ísavkám

P ed postavením do vany vy ist te vanu 
a p ísavky.

Pozici postaveného zvedáku už ve van  
nem te.

Poškození osob nebo v cí

Tento zvedák umís ujte jen do van, které 
odpovídají údaj m v následující tabulce.

Obr. 4 Ozna ení Rozm r v cm

A Délka vany dole ≥ 80

B Ší ka vany dole (uvnit ) 28-60

C Ší ka vany ve výšce 8 cm 
(uvnit )

≥ 43

H Výška vany (uvnit ) ≤ 42 (s výškovým 
adaptérem max. 
+ 6 cm)

E Ší ka vany (vn ) 58-69 (se 
speciálními 
postranními 
deskami)

70-74 (se 
standardními 
postranními 
deskami)

75-100 (se 
speciálními 
postranními 
deskami)

D ležité!

P ísavky musí být namontované.

Akumulátor musí být nabitý.

V etenovitá noha musí být zcela zasunutá.

P i zvedání dbejte t chto hmotností: Sedák 
váží 7,5 kg, op rka zad 4,6 kg (bez ru ního 
ovlada e).

Pokud je u vany namontováno madlo, 
použijte u postranních desek nárazník 
(volitelné).

Postranní desky musí být p ed nasazením 
op rky zad odklopeny sm rem ven.
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1. Sedák (2, obr. 5) postavit na dno prázdné vany. 

Upínací prvek v etenovité nohy (3, obr. 5) p itom 

sm uje ke konci vany, který leží proti odtoku 

(1, obr. 5).

2. Postranní desky sedáku vyklopte ven (obr. 6).

3. Op rku zad (bez ru ního ovlada e) (1, obr. 7) 

p iložte k sedáku tak, aby háky (2, obr. 7) op rky 

zad dosáhly k záv su (3, obr. 7) sedáku (4, 

obr. 7).

4. Op rku zad zvedat uprost ed za její horní konec, 

pomalu až do krajní polohy (obr. 7).

5. Kolíkovou zásuvku s odblokovací objímkou 

(3, obr. 8) na spirálovém kabelu (2, obr. 8) ru ního 

ovlada e (1, obr. 8) nasunout na kolíkový 

konektor (4, obr. 8), až pojistka citeln  zaklapne.

Zvedák do vany je p ipraven k použití.

5.3 Demontáž ve van

1. Vypustit vodu z vany.

2. Zvedák spustit tla ítkem DOL  (4, obr. 10) dol  

(1, obr. 9), až se op rka zad zastaví v dolní krajní 

poloze.

3. Uvolnit kolíkovou zásuvku na spirálovém kabelu 

ru ního ovlada e vytáhnutím odblokovací objímky 

(3, obr. 8) a stáhnout ji z kolíkového konektoru 

(4 obr. 8).

4. Op rku zad uchopit rukou na horním konci 

a p eklopit až do krajní polohy (2, obr. 9).

5. Op rku zad sejmout ze sedáku sm rem vzh ru 

(3, obr 9) a vytáhnout z vany.

6. Postranní desky sedáku sklopit dovnit  (4, obr. 9).

7. Zadní p ísavky (6, obr. 1) uvolnit vytažením 

sty nice p ísavky.

8. Sedák dále vzadu nadzvednout (5, obr. 9).

P ední p ísavky se uvolní samy.

9 Vyjm te sedák z vany.

10. Všechny ásti zvedáku do vany pe liv  uložte.

6.1 Ovládání

Ovládání se provádí ru ním ovlada em (obr. 10).

6.1.1 Zvedání

Zmá knout tla ítko NAHORU (2, obr. 10) na ru ním 
ovlada i (3, obr. 10).

Op rka zad se oto í do vzp ímené polohy, p íp. sedák 
vyjede nahoru.

POZOR!

Poškození vyklouznutím v etenovité nohy

Než op rku zad vyklopíte nahoru, 
zkontrolujte, jestli je v eteno zcela 
zasunuté.

Poté, co op rku zad vyklopíte nahoru, 
zkontrolujte, jestli v etenovitá noha drží 
v upínacím prvku.

D ležité!

P i skláp ní op rky zad dávejte pozor na 
to, aby spirálový kabel (2, obr. 8) ru ního 
ovlada e nebyl p isk ípnutý.

Op rku zad sklopte jedin  tehdy, když ve 
van  už není žádná voda.

D ležité!

P i zvedání dbejte t chto hmotností: Sedák 
váží 7,5 kg, op rka zad 4,6 kg (bez ru ního 
ovlada e).

D ležité!

Ob  zadní p ísavky uvoln te zárove !

D ležité!

U montovaných výškových adaptér  (volitelné) 

se p ední p ísavky musí rovn ž uvolnit 

zatažením za sty nice.

D ležité!

V p ípad , že akumulátor v ru ním ovlada i 

není dostate n  nabitý, p i stisknutí tla ítka 

DOL  svítí ervená kontrolka (5, obr. 10). 

Spoušt cí funkce zvedáku do vany je 

zablokovaná. Vyjetí nahoru je však ješt  

možné. V tomto p ípad  nabijte akumulátor 

okamžit  po vyjetí nahoru.

Ru ní ovládání používejte jen tehdy, pokud 

je zabudovaná a postavená op rka zad.

Zvedák se zastaví v sou asné poloze 

ihned, jakmile uvolníte tla ítko.

D ležité!

Když je op rka zad spušt na, oto í se nejd íve 

do vzp ímené polohy (ne u ORCA F).

6 Obsluha
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6.1.2 Spoušt ní

Stiskn te tla ítko DOL  (4, obr. 10) na ru ním 

ovlada i (3, obr. 10).

Sedák sjede dol , p íp. op rka zad se spustí dozadu.

6.1.3 Nouzový vypína

Když po uvoln ní tla ítka nouzového vypnutí zhasne 

kontrolka, byla závada odstran na (nap . uvoln ní 

tla ítka). P ístroj je op t p ipraven k použití.

Když po uvoln ní tla ítka nouzového vypnutí kontrolka 

nezhasne, závada ješt  odstran na nebyla. P ístroj 

není p ipraven k použití a musí se opravit (nap . p i 

závad  elektroniky).

6.2 Koupání

Zvedák se do vany dává tak, jak je popsáno 

v odstavci 5.2.

1. Sedák zvednout pomocí tla ítka NAHORU 

(2, obr. 10) do výšky okraje vany.

Postranní desky p iléhají na okraje vany.

2. Napustit vodu a zkontrolovat teplotu vody.

3. Posa te se na postranní desku obrácenou 

k Vám jako na židli.

4. Posu te se dozadu až ke st edu sedáku.

5. Nato te se do polohy p i koupání. Zvedn te 

postupn  ob  nohy p es okraj vany.

6. Pokud sedíte správn , spus te sedák stisknutím 

tla ítka DOL  (4, obr. 10) do vany.

Pokud sedák dosáhl nejnižší pozice, m žete sklopit 

op rku zad dozadu, abyste dosáhli pohodlné polohy 

p i koupání a více se pono ili do vody (ne u ORCA F).

7. Znovu stiskn te tla ítko DOL , dokud 

nedosáhnete požadované pozice op rky zad.

Vystupování z vany se provádí v opa ném po adí.

Pro vyjetí nahoru stiskn te tla ítko NAHORU 

(2, obr. 10).

8. Kolíkovou zásuvku na spirálovém kabelu ru ního 

ovlada e odejm te vytažením zajiš ovací objímky 

kolíkového konektoru na op rce zad a nabijte, jak 

je popsáno v odstavci 5.1, nebo demontujte 

zvedák ve van , jak je popsáno v odstavci 5.3.

6.3 Odstran ní závad

D ležité!

Jestliže je sedák již dole, spustí se op rka zad 

dozadu (ne u ORCA F).

D ležité!

Tla ítko nouzového vypína e (1, obr. 10) 

stiskn te jen tehdy, když se p ístroj po 

uvoln ní tla ítka NAHORU nebo DOL  

okamžit  nezastaví (nap . zasekne-li se 

tla ítko). Pohyb zvedáku se okamžit  zastaví. 

ervená kontrolka, která je umíst na na 

ru ním ovlada i, svítí.

POZOR!

Sklouznutí sedáku kv li špatn  držícím 

p ísavkám

P ed použitím se ujist te, že se zvedák ve 

van  nachází v pozici, ze které nem že 

sklouznout nebo se p eklopit.

D ležité!

P ed koupáním se použitím zkušebního 

chodu* p esv d te o správné funkci.

P ed použitím zkontrolujte teplotu vody 

ve van .

* Nazatíženým zvedákem je te jednou nahoru a zp t 

dol .

D ležité!

Následující tabulka Vám poskytne pou ení 

o závadách a jejich možných p í inách. Pokud 

závadu podle uvedeného návodu nedokážete 

odstranit, obra te se, prosím, p ímo na 

specializovaného prodejce.

Závada Možná p í ina Náprava

Není slyšet zvuk 

motoru zvedáku / 

zvedák se 

nepohybuje

Kolíková zásuvka 

ru ního ovlada e 

není správn  

zajišt na

Akumulátor je 

prázdný

Zašpin né 

kontakty

P isk ípnutý kabel

Zastr it kolíkovou 

zásuvku (viz 

odstavec 5.2)

Nabít akumulátor 

(viz odstavec 5.1)

Vy istit kontakty

Vym nit ru ní 

ovlada

Zvedák jede 

pouze nahoru

Odezva kontroly 

nízkého nap tí

Nabít akumulátor 

(viz odstavec 5.1)

Zvedák se b hem 

chodu nahoru 

zastaví

Zvedací zatížení 

je p íliš vysoké

Dbát maximální 

nosnosti
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7.1 Sedák a op rka zad

1. Výrobek umývat obvyklými isticími 

a dezinfek ními prost edky a had íkem 

nebo kartá kem.

2. Výrobek osprchovat teplou vodou.

3. Výrobek osušit had íkem.

4. Vedení pro kluznici (8, obr. 1) lehce promažte 
vazelínou.

5. Potahy (volitelné) odepnout od sedáku a op rky 
zad.

6. Potahy (volitelné) perte v pra ce p i max. teplot  
60 °C s jemným pracím práškem.

7.2 Nabíje ka a ru ní ovlada

1. Ot ete nabíje ku suchou tkaninou.

2. Ru ní ovlada  ot ete vlhkou tkaninou a osušte 
had íkem.

3. Pokud se zvedák nebude delší dobu používat, 
nabijte úpln  akumulátor (doba nabíjení asi 
4 hodiny) a poté je te zvedákem 3krát nahoru 
a dol  bez zatížení. Tento postup opakujte 
každých 12 m síc . Tak z stane životnost 
akumulátoru zachována.

7.3 Údržba / bezpe nostn -technická 
kontrola

Zvedák do vany je p i správném ovládání a pé i 
bezúdržbový.

P ed každým použitím prove te bezpe nostní kontrolu 
z hlediska vn jšího poškození. Když p i ní zjistíte 
n jaká poškození, obra te se na autorizovanou 
specializovanou opravnu.

Abyste dosáhli bezpe né funk nosti zvedáku, m l by 
být p i každém op tovném použití, p íp. po 
24 m sících, zkontrolován autorizovanou 
specializovanou opravnou (viz doporu ení výrobce pro 
výrobky Reha pr myslového spolku SPECTARIS).

Požadované opravy sm jí být provád ny pouze 
v autorizované specializované prodejn .

Závada Možná p í ina Náprava

Akumulátor se 
nenabíjí, ervená 
dioda p i nabíjení 
bliká

Závada 
elektroniky

Závada 
akumulátoru

Závada zvedáku

Ru ní ovlada  
nechat 
zkontrolovat 
specializovaným 
prodejcem

Vym nit ru ní 
ovlada

Nechat 
zkontrolovat 
nabíje ku

Nenalezena 
žádná neklouzavá 
poloha

P ísavka je stará 
nebo poškozená

Vym nit p ísavku

POZOR!

Nebezpe í p isk ípnutí kv li pohyblivé 
zvedací podp e

P i išt ní sedáku postupujte obzvlášt  
opatrn .

Nebezpe í poškození

Nikdy ne ist te op rku zad vysokotlakým 
išt ním.

D ležité!

Udržujte sedák a op rku zad isté 
a pravideln  obojí myjte.

Nepoužívejte žádné abrazivní prost edky.

POZOR!

Nebezpe í poškození

Potahy nesušte v suši ce.

7 Pé e a údržba

POZOR!

Nebezpe í úrazu elektrickým proudem

P ed išt ním nabíje ky vytáhn te vždy 
sí ovou zástr ku ze zásuvky.

Do kolíkové zásuvky ru ního ovlada e 
nikdy nezasunujte vodivé p edm ty 
(nap . jehly, kovový ep).

Nabíje ku ist te jen suchou tkaninou.

D ležité!

Ru ní ovlada  smí otev ít pouze výrobce 
zvedáku.
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